
 

Seite 1 von 12 
 

 
19. Oktober 2016 

 
An:   Krankenhausvertreter, Reinigungseinheiten 
 
Betreff:   SICHERHEITSMITTEILUNG  
 
Betroffene Produkte:  Java Pedikelschraubensystem Instrumente und Behälter, alle Chargen 
  Fidji Zervikaler Cage Instrumente und Behälter, alle Chargen 
  Fidji Lumbaler Cage Instrumente und Behälter, alle Chargen 

 Wallis Posteriores Dynamisches Stabilisierungssystem Instrumente und Behälter, alle 
Chargen   

 
   
Zimmer Biomet veranlasst eine Sicherheitsmitteilung, um aktualisierte Reinigungs- und 
Desinfektionsanweisungen bereitzustellen, die die vorherigen Anweisungen für das Java Posteriore 
Stabilisierungssystem (Gebrauchsanweisung, Referenz: 023ENAN0000T rev 1), das Wallis® Posteriore 
Dynamische Stabilisierungssystem (Gebrauchsanweisung, Referenz: 002WNAN0000T rev 1), den Fidji® 
Zervikalen Cage (Gebrauchsanweisung, Referenz: 005ENAN0000T rev 1) und den Fidji® Lumbalen 
Cage (Gebrauchsanweisung, Referenz: 001ENAN0000T rev 1) ersetzen. 

Seit der Markteinführung der jeweiligen Produkte (2003 Java Posteriores Stabilisierungssystem, 2002 
Wallis® Posteriores Dynamisches Stabilisierungssystem, 2002 Fidji® Zervikaler Cage und Fidji® 
Lumbaler Cage) werden die Instrumente zusammen mit Gebrauchsanweisungen in Bezug auf die 
Reinigungs- und Desinfektionsmethode in Gesundheitseinrichtungen geliefert; die Methode war jedoch 
nicht angemessen validiert.  

Gemäß der Revision 1 der Gebrauchsanweisungen für das Java Posteriore Stabilisierungssystem, das 
Wallis Posteriore Dynamische Stabilisierungssystem und die Fidji Zervikalen und Lumbalen Cage-
Systeme gereinigte und desinfizierte Instrumente werden möglicherweise nicht angemessen gereinigt 
und dekontaminiert und führen so zu einem Infektionsrisiko. 

Eine (1) berichtete Beschwerde zum Java Pedikelschraubensystem innerhalb des angegebenen 
Zeitraums über eine post-operative schwarze Gewebebildung um ein Java-Implantat herum, die während 
einer Revisionsoperation festgestellt wurde, null (0) innerhalb der letzten 24 Monate. 

Null (0) berichtete Beschwerden zu Fidji zervikalen und lumbalen Cage-Systemen. 

Zehn (10) berichtete Beschwerden zu Wallis über eine unmittelbar nach der Operation auftretende 
Infektion/Reaktion innerhalb des angegebenen Zeitraums, die nicht in Verbindung mit der nicht 
angemessenen Reinigung der Geräte steht und null (0) innerhalb der letzten 24 Monate.  

In Anhang 2 finden Sie die aktualisierten Reinigungs- und Dekontaminationsanweisungen.  
 

 

 

 

 Aufgaben der Klinik  
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1. Lesen Sie diese Mitteilung und stellen Sie sicher, dass ihr aktualisierter Inhalt zu den 
Reinigungsanweisungen dem betroffenen Personal bekannt ist, indem Sie ihnen diese 
Sicherheitsmitteilung und die Anhänge 1 und 2 aushändigen.  

2. Senden Sie eine ausgefüllte Kopie der Anlage 3 per E-Mail an Ihren Zimmer Biomet-
Ansprechpartner vor Ort, um den Erhalt der aktualisierten Reinigungs- und 
Dekontaminationsanweisungen zu bestätigen.  

3. Neue Gebrauchsanweisungen mit der Revisionsnummer 2, die die aktualisierten Reinigungs- und 
Dekontaminationsanweisungen beinhalten, werden Ihrem Zimmer Biomet-Ansprechpartner vor 
Ort ausgehändigt. 

4. Sollten Sie nach Durchlesen dieser Meldung Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich 
bitte an Ihren Zimmer Biomet-Ansprechpartner vor Ort. 

Sonstige Angaben 

Diese freiwillige Mitteilung wird den zuständigen lokalen Behörden gemeldet. 

Alle mit der Verwendung dieser Produkte verbundenen unerwünschten Nebenwirkungen und/oder 
Probleme mit der Produktqualität können gemäß MEDDEV 2.12-1 Rev. 8 auch der nationalen 
zuständigen Behörde (BfArM) gemeldet werden. 

Bitte halten Sie Zimmer Spine über alle unerwünschten Ereignisse in Zusammenhang mit den 
betreffenden Produkten oder anderen Zimmer Biomet Spine-Produkten auf dem Laufenden. Bitte melden 
Sie Zimmer Spine unerwünschte Ereignisse an spine.per@zimmerbiomet oder wenden Sie sich 
diesbezüglich an Ihren Medizinprodukteberater von Zimmer Biomet vor Ort. 

 

 

 

mailto:spine.per@zimmerbiomet
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 ANHANG 1 
 
Java Posteriores Stabilisierungssystem 
 
Beschreibung – Java TL Instrumente  Produktreferenz 

 Tournevis 3.5 TL  -   TL 3.5 Screwdriver  SN2023-1-00400 
 Tournevis 3.5 avec fourreau  -   Sleeve 3.5 Screwdriver  SN2023-1-00401 
 Manche à Cliquet W    -   Ratchet handle  SN2023-1-00411 
 Pointe Carrée   -   Square awl  SN2023-1-00500 
 Clé Anti-Couple TL   -   TL Counter torque wrench  SN2023-1-00501 
 Gabarit de cintrage 100 mm   -   Trial rod 100 mm  SN2023-1-00505 
 Gabarit de cintrage 200 mm   -   Trial rod 200 mm  SN2023-1-00506 
 Palpeur Pédiculaire   -   Pedicular probe  SN2023-1-00510 
 Porte Verrou TL    -   TL Blocker holder  SN2023-1-00512 
 Curette   -   Curette  SN2023-1-00520 
 Marqueur Radio Droit   -   Right X-ray marker  SN2023-1-00530 
 Marqueur Radio Gauche   -   Left X-ray marker  SN2023-1-00531 
 Cintreuse de plaque - tige   -   Rod & plate bender  SN2023-1-00540 
 Pousse Tige   -   Rod pusher  SN2023-1-00541 
 Guide de Verrou   -   Blocker guide  SN2023-1-00550 
 Fer à Cintrer Gauche   -   Left rod bender  SN2023-1-00551 
 Fer à Cintrer Droit   -   Right rod bender  SN2023-1-00554 
 Pince Distractrice   -   Distraction forceps  SN2023-1-00590 
 Curette courbe   -   Pedicle finder  SN2023-1-00591 
 Pince Contractrice   -   Contraction forceps  SN2023-1-00600 
 Pince à Déroter   -   Derotation forceps  SN2023-1-00610 
 Pince porte tige   -  Rod holder  SN2023-1-00620 
 Taraud  Ø5 mm   -   Tap Ø5 mm  SN2023-1-00705 
 Taraud  Ø6 mm   -   Tap Ø6 mm  SN2023-1-00706 
 Taraud  Ø7 mm   -   Tap Ø7 mm  SN2023-1-00707 
 Taraud  Ø8 mm   -   Tap Ø8 mm  SN2023-1-00708 
 Taraud  Ø5.5 mm   -   Tap Ø5.5 mm  SN2023-1-00715 
 Taraud  Ø6.5 mm   -   Tap Ø6.5mm  SN2023-1-00716 
 Tournevis 4.5   -   4.5 Screwdriver  SN2023-1-00750 
 Tournevis 4.5 mesure de couple    -   Torque measuring 4,5 screwdriver  SN2023-1-00755 
 Persuadeur Mono/Poly   -   Persuader Mono-Poly  SN2023-1-00931 
 Conteneur TL implants   -   TL implant box  SN2023-2-00006 
 Conteneur Java instruments   -   Java instrument tray  SN2023-2-00010 
 Tournevis  Monoaxial    -   Monoaxial Screwdriver  SN2036-1-00400 
 Tournevis monoaxial à fourreau   -   Sleeve monoaxial screwdriver  SN2036-1-00401 
 Conteneur java TL monoaxial -  Java TL monoaxial container    SN2036-2-00006 
TL 3.5 Screwdriver  SN23-100400  
Reduced clearance 3,5 screwdriver  SN23-100401  
Ratchet handle  SN23-100410  
Ratchet handle  SN23-100411  
Square awl  SN23-100500  
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TL Counter torque wrench  SN23-100501  
Pedicular probe  SN23-100510  
TL Blocker holder  SN23-100512  
Pedicle finder handle  SN23-100515  
Pedicle finder tips  SN23-100516  
Curette  SN23-100520  
Right X-ray marker  SN23-100530  
Left X-ray marker  SN23-100531  
Rod & plate bender  SN23-100540  
Rod pusher  SN23-100541  
Rod Fork  SN23-100543  
Blocker guide  SN23-100550  
Left rod bender  SN23-100551  
Right rod bender  SN23-100554  
3,5 standard driver  SN23-100570  
Distraction forceps  SN23-100590  
Pedicle finder  SN23-100591  
Contraction forceps  SN23-100600  
Derotation forceps  SN23-100610  
Rod holder  SN23-100620  
Tap Ø7 mm  SN23-100707  
Tap Ø5,5 mm  SN23-100715  
Tap Ø6,5 mm  SN23-100716  
4.5 Screwdriver  SN23-100750  
Torque measuring 4,5 screwdriver  SN23-100755  
Persuader  SN23-100930  
 Persuadeur   -   Gun Type Persuader   SN23-100940  
counter Handle Extension  SN23-101501  
Trial rod Ø5mm - 100 mm  SN23-105100  
Trial rod Ø5mm - 200 mm  SN23-105200  
Trial rod Ø5mm - 300 mm  SN23-105300  
Trial rod Ø5mm - 400 mm  SN23-105400  
TL implants box  SN23-200007  
Java complement box  SN23-200009  
Java instruments box  SN23-200010  
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Wallis 
Beschreibung – Wallis Instrumente  Produktreferenz 
 Fantôme taille 8   -   Trial spacer size 8  SN2002-1-00008 
 Fantôme taille 10   -   Trial spacer size 10  SN2002-1-00010 
 Fantôme taille 12   -   Trial spacer size 12  SN2002-1-00012 
 Fantôme taille 14   -   Trial spacer size 14  SN2002-1-00014 
 Fantôme taille 16   -   Trial spacer size 16  SN2002-1-00016 
 Porte fantôme   -   Trial spacer holder  SN2002-1-00507 
 Tendeur petite taille   -   Short clockwise tightener  SN2002-1-00544 
 Tendeur grande taille   -   Long clockwise tightener  SN2002-1-00545 
 Poignée de guide de tendeur   -   Tightener guide handle  SN2002-1-00560 
 Tendeur à mesure de couple   -   Torque measuring tightener  SN2002-1-00565 
 Pion taille 8   -   Insert size 8  SN2002-1-00568 
 Pion taille 10   -   Insert size 10  SN2002-1-00570 
 Pion taille 12,14 & 16   -   Insert size 12,14 & 16  SN2002-1-00572 
 Passe-tresse   -   Band passer  SN2002-1-00590 
 Pince de préhension   -   Implant holder  SN2002-1-00605 
 Pince tire-tresse   -   Band forceps  SN2002-1-00610 
 Pince à sertir   -   Crimper  SN2002-1-00611 
 Distracteur interlamaire   -   Interlaminar distractor  SN2002-1-00612 
 Porte clip   -   Clip holder  SN2002-1-00613 
 Pince à clipper   -   Clipping forceps  SN2002-1-00620 
 Passe bague   -   Ring passer  SN2002-1-00900 
 Guide de tendeur avec inserts   -   Tightener guide with sleeves  SN2002-1-00902 
 Conteneur Wallis   -   Instrument container  SN2002-2-00002 
Short blocking tightener  SN2002-1-00536 
 Long blocking tightener  SN2002-1-00537 
 Blocking tightener guide  SN2002-1-00562 
 Wallis trial LP size 8  SN2002-1-10008 
 Wallis trial LP size 10  SN2002-1-10010 
 Wallis trial LP size 12  SN2002-1-10012 
 Wallis trial LP size 14  SN2002-1-10014 
 Wallis trial LP size 16  SN2002-1-10016 
 Guide de tendeur   -   Tightener guide   SN2002-1-00561  
 Intrument container   SN2002-2-00001  
 Short blocking tightener   SN2002-1-00536  
 Long blocking tightener   SN2002-1-00537  
 Guide de tendeur   -   Tightener guide   SN2002-1-00561  
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Fidji Zervikal 
Beschreibung – Fidji Zervikale 
Instrumente  Produktreferenz 

 Tasse greffon   -   Graft tamper  SN3005-1-00045 
 Support de cage   -   Cage jig  SN3005-1-00076 
 Fantôme de cage profondeur 12mm – largeur 15mm 
– hauteur 4.5mm - Trial cage depth 12mm – width 
15mm – height 4.5mm  SN3005-1-00145 
 Fantôme de cage profondeur 12mm – largeur 15mm 
– hauteur 5.3mm - Trial cage depth 12mm – width 
15mm – height 5.3mm  SN3005-1-00153 
 Fantôme de cage profondeur 12mm – largeur 15mm 
– hauteur 6.1mm - Trial cage depth 12mm – width 
15mm – height 6.1mm  SN3005-1-00161 
 Fantôme de cage profondeur 12mm – largeur 15mm 
– hauteur 6.9mm - Trial cage depth 12mm – width 
15mm – height 6.9mm  SN3005-1-00169 
 Fantôme de cage profondeur 12mm – largeur 15mm 
– hauteur 7.7mm - Trial cage depth 12mm – width 
15mm – height 7.7mm  SN3005-1-00177 
 Fantôme de cage profondeur 12mm – largeur 17mm 
– hauteur 4.5mm - Trial cage depth 12mm – width 
17mm – height 4.5mm  SN3005-1-00245 
 Fantôme de cage profondeur 12mm – largeur 17mm 
– hauteur 5.3mm - Trial cage depth 12mm – width 
17mm – height 5.3mm  SN3005-1-00253 
 Fantôme de cage profondeur 12mm – largeur 17mm 
– hauteur 6.1mm - Trial cage depth 12mm – width 
17mm – height 6.1mm  SN3005-1-00261 
 Fantôme de cage profondeur 12mm – largeur 17mm 
– hauteur 6.9mm - Trial cage depth 12mm – width 
17mm – height 6.9mm  SN3005-1-00269 
 Fantôme de cage profondeur 12mm – largeur 17mm 
– hauteur 7.7mm - Trial cage depth 12mm – width 
17mm – height 7.7mm  SN3005-1-00277 
 Fantôme de cage profondeur 14mm – largeur 17mm 
– hauteur 4.5mm - Trial cage depth 14mm – width 
17mm – height 4.5mm  SN3005-1-00345 
 Fantôme de cage profondeur 14mm – largeur 17mm 
– hauteur 5.3mm - Trial cage depth 14mm – width 
17mm – height 5.3mm  SN3005-1-00353 
 Fantôme de cage profondeur 14mm – largeur 17mm 
– hauteur 6.1mm - Trial cage depth 14mm – width 
17mm – height 6.1mm  SN3005-1-00361 
 Fantôme de cage profondeur 14mm – largeur 17mm 
– hauteur 6.9mm - Trial cage depth 14mm – width 
17mm – height 6.9mm  SN3005-1-00369 
 Fantôme de cage profondeur 14mm – largeur 17mm 
– hauteur 7.7mm - Trial cage depth 14mm – width 
17mm – height 7.7mm  SN3005-1-00377 
 Fantôme de cage profondeur 14mm – largeur 19mm 
– hauteur 4.5mm - Trial cage depth 14mm – width 
19mm – height 4.5mm  SN3005-1-00445 
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Beschreibung – Fidji Zervikale 
Instrumente  Produktreferenz 
 Fantôme de cage profondeur 14mm – largeur 19mm 
– hauteur 5.3mm - Trial cage depth 14mm – width 
19mm – height 5.3mm  SN3005-1-00453 
 Fantôme de cage profondeur 14mm – largeur 19mm 
– hauteur 6.1mm - Trial cage depth 14mm – width 
19mm – height 6.1mm  SN3005-1-00461 
 Fantôme de cage profondeur 14mm – largeur 19mm 
– hauteur 6.9mm - Trial cage depth 14mm – width 
19mm – height 6.9mm  SN3005-1-00469 
 Fantôme de cage profondeur 14mm – largeur 19mm 
– hauteur 7.7mm - Trial cage depth 14mm – width 
19mm – height 7.7mm  SN3005-1-00477 
 Impacteur   -   Impactor  SN3005-1-00506 
 Impacteur final   -   Final impactor  SN3005-1-00525 
 Pince à déclipper   -   Declipping device  SN3005-1-00530 
 Jauge de profondeur   -   Depth gauge  SN3005-1-00540 
 Pince de préhension   -   Trial holder  SN3005-1-00552 
 Porte fantôme   -   Trial cage holder  SN3005-1-00760 
 Curette double tête   -   Curette  SN3005-1-00800 
 Pince de retrait   -   Fin remover  SN3005-1-00900 
 conteneur Instruments   -   Instruments container  SN3005-2-00001 
Special impactor handle  SN3005-1-00515 
 Porte fantôme special   -   Special trial cage holder    SN3005-1-00761 
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Fidji Lumbal 

Beschreibung – Fidji Lumbale Instrumente  Produktreferenz 

 Alésoir taille 8   -   Reamer size 8  SN3001-1-00500 
 Alésoir taille 9   -   Reamer size 9  SN3001-1-00501 
 Alésoir taille 10   -   Reamer size 10  SN3001-1-00502 
 Alésoir taille 11   -   Reamer size 11  SN3001-1-00503 
 Alésoir taille 12   -   Reamer size 12  SN3001-1-00504 
 Alésoir taille 13   -   Reamer size 13  SN3001-1-00505 
 Alésoir taille 14   -   Reamer size 14  SN3001-1-00506 
 Distracteur taille 9   -   Distractor size 9  SN3001-1-00510 
 Distracteur taille 10   -   Distractor size 10  SN3001-1-00511 
 Distracteur taille 11   -  Distractor size 11   SN3001-1-00512 
 Distracteur taille 12   -   Distractor size 12  SN3001-1-00513 
 Distracteur taille 13   -   Distractor size 13  SN3001-1-00514 
 Distracteur taille 14   -   Distractor size 14  SN3001-1-00515 
 Distracteur de départ   -   Initial distractor  SN3001-1-00520 
 Curette antérieure   -   Anterior curette  SN3001-1-00523 
 Curette postérieure   -   Posterior curette  SN3001-1-00524 
 Ecarteur petite taille   -   Small retractor  SN3001-1-00531 
 Ecarteur grande taille   -   Large retractor     SN3001-1-00532 
 Masse d’impaction   -   Sliding mallet  SN3001-1-00538 
 Impacteur   -   Impactor shaft  SN3001-1-00541 
 Tasse greffon Petite taille   -   Small graft tamper  SN3001-1-00545 
 Tasse greffon Grande taille   -   Large graft tamper  SN3001-1-00546 
 Support de cages   -   Cage jig  SN3001-1-00547 
 Impacteur final   -   Final impactor  SN3001-1-00550 
 Butoir d'extraction   -   Extraction blocker  SN3001-1-00551 
 Fantôme de grande cage antérieure taille 10-4° - Trial implant -  
Fidji anterior large cage size 10-4°  SN3001-1-00600 
 Fantôme de grande cage antérieure taille 11-4° - Trial implant -  
Fidji anterior large cage size 11-4°  SN3001-1-00601 
 Fantôme de grande cage antérieure taille 11-8° - Trial implant -  
Fidji anterior large cage size 11-8°  SN3001-1-00602 
 Fantôme de grande cage antérieure taille 12-4° - Trial implant -  
Fidji anterior large cage size 12-4°  SN3001-1-00603 
 Fantôme de grande cage antérieure taille 12-8° - Trial implant -  
Fidji anterior large cage size 12-8°  SN3001-1-00604 
 Fantôme de grande cage antérieure taille 14-4° - Trial implant -  
Fidji anterior large cage size 14-4°  SN3001-1-00605 
 Fantôme de grande cage antérieure taille 14-8° - Trial implant -  
Fidji anterior large cage size  14-8°  SN3001-1-00606 
 Fantôme de grande cage antérieure taille 16-4° - Trial implant -  
Fidji anterior large cage size 16-4°  SN3001-1-00607 
 Fantôme de grande cage antérieure taille 16-8° - Trial implant -  
Fidji anterior large cage size  16-8°  SN3001-1-00608 
 Fantôme de grande cage antérieure taille 10-0° - Trial implant -  
Fidji anterior large cage size  10-0°  SN3001-1-00609 
 Fantôme de grande cage antérieure taille 11-0° - Trial implant -  
Fidji anterior large cage size  11-0°  SN3001-1-00610 



 

Seite 9 von 12 
 

Beschreibung – Fidji Lumbale Instrumente  Produktreferenz 

 Fantôme de grande cage antérieure taille 12-0° - Trial implant -  
Fidji anterior large cage size  12-0°  SN3001-1-00611 
 Fantôme de petite cage antérieure taille 23*31*10-0°  -   Trial 
implant -  Fidji anterior small cage size  size 23*31*10-0°  SN3001-1-00650 
 Fantôme de petite cage antérieure taille  23*31*10-4°  -  Trial 
implant -  Fidji anterior small cage size 23*31*10-4°  SN3001-1-00651 
 Fantôme de petite cage antérieure taille 23*31*11-0°   -   Trial 
implant  Fidji anterior small cage size 23*31*11-0°  SN3001-1-00652 
 Fantôme de petite cage antérieure taille 23*31*11-4°  -  Trial 
implant  Fidji anterior small cage size 23*31*11-4°  SN3001-1-00653 
 Fantôme de petite cage antérieure taille 23*31*11-8°  - Trial 
implant  Fidji anterior small cage size  23*31*11-8°  SN3001-1-00654 
 Fantôme de petite cage antérieure taille 23*31*12-0°   -   Trial 
implant Fidji anterior small cage size  23*31*12-0°  SN3001-1-00655 
 Fantôme de petite cage antérieure taille 23*31*12-4°  -  Trial 
implant Fidji anterior small cage size 23*31*12-4°  SN3001-1-00656 
 Fantôme de petite cage antérieure taille 23*31*12-8°   -  Trial 
implant  Fidji anterior small cage size  23*31*12-8°  SN3001-1-00657 
 Fantôme de petite cage antérieure taille 23*31*14-4°  -  Trial 
implant Fidji anterior small cage size  23*31*14-4°  SN3001-1-00658 
 Fantôme de petite cage antérieure taille 23*31*14-8°  -  Trial 
implant  Fidji anterior small cage size 23*31*14-8°  SN3001-1-00659 
 Fantôme de petite cage antérieure taille 23*31*16-4°  -  Trial 
implant Fidji anterior small cage size 23*31*16-4°  SN3001-1-00660 
 Fantôme de petite cage antérieure taille 23*31*16-8°  -  Trial 
implant  Fidji anterior small cage size 23*31*16-8°  SN3001-1-00661 
 Fantôme de petite cage latérale taille 21*31*10-0°  -  Trial implant  
Fidji lateral small cage size  21*31*10-0°  SN3001-1-71000 
 Fantôme de petite cage latérale taille  21*31*10-4°  -  Trial 
implant  Fidji lateral small cage size   21*31*10-4°  SN3001-1-71004 
 Fantôme de petite cage latérale taille 21*31*11-0°   -   Trial 
implant  Fidji lateral small cage size 21*31*11-0°  SN3001-1-71100 
 Fantôme de petite cage latérale taille 21*31*11-4°  -   Trial 
implant  Fidji lateral small cage size  21*31*11-4°  SN3001-1-71104 
 Fantôme de petite cage latérale taille 21*31*11-8°  -   Trial 
implant  Fidji lateral small cage size 21*31*11-8°  SN3001-1-71108 
 Fantôme de petite cage latérale taille 21*31*12-0°  -   Trial 
implant  Fidji lateral small cage size 21*31*12-0°  SN3001-1-71200 
 Fantôme de petite cage latérale taille 21*31*12-4°  -   Trial 
implant  Fidji lateral small cage size 21*31*12-4°  SN3001-1-71204 
 Fantôme de petite cage latérale taille  21*31*12-8°  -   Trial 
implant  Fidji lateral small cage size  21*31*12-8°  SN3001-1-71208 
 Fantôme de grande cage latérale taille  27*33*10-0°  -   Trial 
implant Fidji lateral large cage size  27*33*10-0°  SN3001-1-81000 
 Fantôme de grande cage latérale taille 27*33*10-4°   -  Trial 
implant  Fidji lateral large cage size  27*33*10-4°  SN3001-1-81004 
 Fantôme de grande cage latérale taille  27*33*11-0°  -   Trial 
implant  Fidji lateral large cage size  27*33*11-0°  SN3001-1-81100 
 Fantôme de grande cage latérale taille  27*33*11-4°  -  Trial 
implant Fidji lateral large cage size  27*33*11-4°  SN3001-1-81104 
 Fantôme de grande cage latérale taille  27*33*11-8°  -   Trial 
implant  Fidji lateral large cage size  27*33*11-8°  SN3001-1-81108 
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Beschreibung – Fidji Lumbale Instrumente  Produktreferenz 

 Fantôme de grande cage latérale taille 27*33*12-0°   -   Trial 
implant  Fidji lateral large cage size 27*33*12-0°  SN3001-1-81200 
 Fantôme de grande cage latérale taille 27*33*12-4°  -   Trial 
implant Fidji lateral large cage size 27*33*12-4°  SN3001-1-81204 
 Fantôme de grande cage latérale taille 27*33*12-8°  -  Trial 
implant Fidji lateral large cage size 27*33*12-8°  SN3001-1-81208 
 Fantôme de grande cage latérale taille  27*33*14-4° - Trial 
implant -  Fidji lateral large cage size  27*33*14-4°  SN3001-1-81404 
 Fantôme de grande cage latérale taille 27*33*14-8°  -  Trial 
implant  Fidji lateral large cage size 27*33*14-8°  SN3001-1-81408 
 Fantôme de grande cage latérale taille  27*33*16-4° - Trial 
implant  Fidji lateral large cage size  27*33*16-4°  SN3001-1-81604 
 Fantôme de grande cage latérale taille 27*33*16-8°  -   Trial 
implant  Fidji lateral large cage size 27*33*16-8°  SN3001-1-81608 
 Conteneur instruments   -   Instrument tray  SN3001-2-00003 
 Conteneur fantômes   -   Tray for trial implants   SN3001-2-00004 
Reamer size 8   SN01-100500  
 Reamer size 9   SN01-100501  
 Reamer size 10   SN01-100502  
 Reamer size 11   SN01-100503  
 Reamer size 12   SN01-100504  
 Reamer size 13   SN01-100505  
 Reamer size 14   SN01-100506  
 Distractor size 9   SN01-100510  
 Distractor size 10   SN01-100511  
 Distractor size 11   SN01-100512  
 Distractor size 12   SN01-100513  
 Distractor size 13   SN01-100514  
 Distractor size 14   SN01-100515  
 Initial distractor   SN01-100520  
 Posterior curette   SN01-100524  
 Small retractor   SN01-100531  
 Large retractor   SN01-100532  
 Sliding mallet   SN01-100538  
 Impactor shaft   SN01-100541  
 Small graft tamper   SN01-100545  
 Large graft tamper   SN01-100546  
 Cage jig   SN01-100547  
 Final impactor   SN01-100550  
 Extraction blocker   SN01-100551  
 Container   SN01-200001  
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ANHANG 2 
 

(Unverzüglich gültig und ersetzt REINIGUNGS- UND DEKONTAMINATIONS-Anweisungen beschrieben in:  
- Java Posteriores Stabilisierungssystem: 023ENAN0000T rev 1 
- Wallis® Posteriores Dynamisches Stabilisierungssystem: 002WNAN0000T rev 1 
- Fidji® Zervikaler Cage: 005ENAN0000T rev 1 
- Fidji® Lumbaler Cage: 001ENAN0000T rev 1)  
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ANHANG 3 
UNVERZÜGLICHE ANTWORT ERFORDERLICH – ZEITKRITISCHE MASSNAHME 

ERFORDERLICH 
ANERKENNUNG DER MITTEILUNG 

 
Betroffenes Produkt:  Java Pedikelschraubensystem, Fidji zervikaler Cage, Fidji lumbaler Cage, 

Wallis Posteriore Dynamische Stabilisierung 
 
 

Anerkennung der Verantwortung: 
 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die aktualisierten Reinigungs- und 

Dekontaminationsanweisungen für das Java Pedikelschraubensystem, den Fidji zervikalen Cage, den Fidji 

lumbalen Cage und die Wallis Posteriore Dynamische Stabilisierung erhalten habe; die erforderlichen 

Maßnahmen gemäß der Sicherheitsmitteilung wurden getroffen. 
 

Eventuelle weitere Anwender im Haus werde ich entsprechend informieren. 

 

Name (in Druckbuchstaben): ____________________ Unterschrift: ____________________ 

 

Funktion: _________________ Telefon: (   ) _______-___________ Datum:____/____/____ 

 

Name und Anschrift des Krankenhauses: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________ Kundennummer: ___________ 

 

Klinikstempel: 
 
 

 

 

 
 
Hinweis: Dieses Formular muss ausgefüllt an Zimmer Biomet zurückgesendet werden, bevor diese 
Maßnahme für Ihr Kundenkonto als abgeschlossen gelten kann.   

 
Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular per E-Mail oder Fax an Ihren regionalen Zimmer 

Biomet-Ansprechpartner: 
 

Fax / E-Mail: 0761/4584-9968 / Fieldaction.de@zimmerbiomet.com 
 

 

 
ZFA 2016-133 


